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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 

 

 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body 

 

ЦЕНТРО-ГАС ДОО Нови Сад 

Лабораторија за испитивање 

Нови Сад, Руменачки пут 50A 

 

 

 

 

Стандард / Standard: 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 

(ISO/IEC 17025:2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

 

-Физичкa испитивања продуката сагоревања вентилаторских гасних горионика / Physical 

testing of  the products of combustion gas fan burner  

− Физичка испитивања опреме под притиском и гасних уређаја и инсталација / Physical 

testing of the pressure equipment and gas appliances and installations 

− Физичка испитивања продуката сагоревања вентилаторских гасних горионика, гасних 

уређаја и инсталација / Physical testing of  the products of combustion gas fan burner, gas 

appliances and installations  

− Eлектрична испитивања електричних и громобранских инсталација / electrical testing of 

electrical and lightning protection installations 
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope  

Место испитивања: у Лабораторији  

Физичкa испитивања продуката сагоревања вентилаторских гасних горионика 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се 

мери (техника испитивања) 

Опсег мерења/ 

лимит детекције/ 

лимит 

квантификације 

(где је примењиво) 

Референтни  

документ 

1. Аутоматски 

вентилаторски 

горионици за 

гасовита горива 

Испитивање унутрашње 

непропусности 
 ПТН-ГК1), члан 48 

  Испитивање спољашње 

непропусности 
 

SRPS EN 676:2020  

т. 5.3.1 

  
Мерење називне топлотне 

снаге 
(15−500) kW 

SRPS EN 676:2020 

т. 5.7 

  Мерење запреминског 

удела О2 у продуктима 

сагоревања 

(0−21) % 

SRPS EN 676:2020 

т.5.5 

  Мерење запреминског 

удела CO у продуктима 

сагоревања 

(0−4000) ppm 

  Мерење запреминског 

удела CO2 у продуктима 

сагоревања 

 

  Мерење запреминског 

удела NOx у продуктима 

сагоревања 

(0−2000) ppm 

  
Мерење температуре 

продуката сагоревања 
(0−500) °C 

  
Meрење температуре 

околине 
(0−99) ºC 

  Одређивање коефицијента 

вишка ваздуха 
 

  Одређивање степена 

искоришћености  
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Место испитивања: у Лабораторији и на терену 

Физичка испитивања опреме под притиском и гасних уређаја и инсталација 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се 

мери (техника испитивања) 

Опсег мерења/ 

лимит детекције/ 

лимит 

квантификације 

(где је примењиво) 

Референтни  

документ 

1. Регулатори 

притиска гаса за 

улазне притиске до 

10 MPa (100 bar) 

Испитивање унутрашње 

непропусности, 

испитивање 

функционалности 

(регулисаног излазног 

притиска и притиска 

затварања) на радним 

условима 

(0−10) bar 
SRPS EN 334:2020 

т.7.7.9.3 

  Испитивање спољне 

непропусности 
(0−10) bar 

SRPS EN 334:2020 

т.7.7.7 

2. 
Гасни сигурносни 

запорни уређаји за 

улазне притиске 

до 10 MPa  

(100 bar) 

Испитивање унутрашње 

непропусности 
(0–10) bar 

SRPS EN 14382:2020, 

т. 7.8. 

 Испитивање спољне 

непропусности 
(0−10) bar 

SRPS EN 14382:2020, 

т. 7.7. 

 Испитивање 

функционалности 

(подешености притиска  

активирања) на 

температури околине при 

радним условима 

(0−10) bar 
SRPS EN 14382:2020 

т. 7.10.2. 

3. Сигурносни уређаји 

за заштиту од 

превисоког 

притиска - 

Сигурносни 

вентили 

Испитивање притиска 

почетка отварања и 

притиска затварања 

(0−0,5) bar 

SRPS EN ISO 

4126-1:2014 т. 7.2 

SRPS EN ISO 

4126-1:2014/A1:2017 

SRPS EN ISO 

4126-1:2014/A2:2019 

т. 7.2 

4. Аутоматски запорни 

вентили за гасне 

горионике и гасне 

апарате 

Испитивање унутрашње 

непропусности 
 

SRPS EN 161: 2022 

т. 7.2. 

SRPS EN 13611:2019 

т. 7.2.2.3 

 
Испитивање спољашње 

непропусности 
 

SRPS EN 161: 2022 

т. 7.2. 

SRPS EN 13611:2019 

т. 7.2.2.2 

  Испитивање функције 

затварања 
 

SRPS EN 161: 2022 

т. 7.101.2. 
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Место испитивања: на терену 

Физичка испитивања продуката сагоревања вентилаторских гасних горионика, гасних уређаја 

и инсталација  

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се 

мери (техника испитивања) 

Опсег мерења/ 

лимит детекције/ 

лимит 

квантификације 

(где је примењиво) 

Референтни  

документ 

1. Аутоматски 

вентилаторски 

горионици за 

гасовита горива 

Мерење запреминског 

удела О2 у продуктима 

сагоревања 

(0−21) % 

SRPS EN 676:2020 

т. 5.5 

 Мерење запреминског 

удела СО у продуктима 

сагоревања 

(0−4000) ppm 

  Мерење запреминског 

удела СО2 у продуктима 

сагоревања 

 

  Мерење запреминског 

удела NOX у продуктима 

сагоревања 

(0−2000) ppm 

  Мерење температуре 

продуката сагоревања  
(0−500) ºC 

  
Мерење температуре 

околине (0−99) ºC 

  Одређивање коефицијента 

вишка ваздуха 
 

  Одређивање степена 

искоришћености  
  

2. Гасоводи и 

гасоводне 

инсталације 

Испитивање на чврстоћу и 

непропусност 
(0−16) bar 

SRPS EN 12327:2013 

т.4.4 
ПДГ1) члан 62, 64 и 65 

3. Унутрашње гасне 

инсталације 

Предходно испитивање за 

радне притиске до 100 mbar (0−2) bar 
ПТН-УГИ1), чланови 

138 и 139 

  
Главно испитивање за 

радне притиске до 100 mbar (0−110) mbar 
ПТН-УГИ1), чланови 

138 и 140 

  
Испитивање притиском 

за радне притиске преко  

100 mbar до 1 bar 

(0−3) bar 
ПТН-УГИ1), 

члан 141 
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Место испитивања: на терену 

Eлектрична испитивања електричних и громобранских инсталација 

Р.Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења/ 

лимит детекције/ 

лимит 

квантификације 

(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. 
Електричне 

инсталације ниског 

напона 

Испитивање непрекидности 

заштитног проводника и 

проводника главног и 

додатног изједначења 

потенцијала мерењем 

електричне отпорности 

(0−1999) Ω 

SRPS HD 60364-

6:2017 т.6.4.3.2 
Прилог A 
ПТН-ЕИ1),члан 194 

 
 

Мерење отпорности 

изолације електричне 

инсталације 

0 МΩ−29,9 GΩ 

SRPS HD 60364-

6:2017 т.6.4.3.3 
ПТН-ЕИ1),члан 195 

 
 

Мерење отпорности 

уземљивача 
(0−19,99) kΩ 

SRPS HD 60364-

6:2017 Прилог C1 

 

Испитивање изједначавања 

потенцијала 
(0−1999) Ω 

SRPS HD 60364-6 

:2017 т.6.4.3.2, 
Прилог A 
ПТН-ЕИ1),члан 194 

  

2. Громобранске 

инсталације Испитивање изједначавања 

потенцијала металних маса 
(0−1999) Ω 

SRPS EN  

62305-3:2017 

т. 6.2.2 и Анекс Е  

т. 7.2.4 

  Мерење отпорности 

распростирања 

громобранских уземљивача 

(0−19,99) kΩ 
SRPS HD 60364-

6:2017 Прилог C1 
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Легенда1): 

Скраћена ознака / 

ознака методе 
Референца / назив сопствене методе испитивања 

ПТН-ГК Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 

одржавање гасних котларница („Сл. Лист СФРЈ бр. 10/90 и 52/90) 

ПТН-ЕИ Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, бр. 54/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 28/95, бр. 1-96) 

ПДГ Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar. ("Службени гл. РС", бр. 86/2015) 

ПТН-УГИ Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације -

"Службени лист СРЈ“ број 20/1992 и 33/1992. 

 

 

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /  

This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 
01-241 

 

 

Акредитација важи до /  

Accreditation expiry date  
15.10.2024. 

 

 

 

 

 

 

  ДИРЕКТОР 

 

 

мр Драган Пушара 


