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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 

 

 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац 

Сектор контроле квалитета 

Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48 

 

Стандард / Standard: 

 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 

(ISO/IEC 17025:2017) 

 

 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

− физичкa, хемијска и микробиолошка испитивања вода (воде за пиће, површинске и 

подземне воде) / Physical, chemical and microbiological testing of water (drinking water, 

underground water and waste water). 
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Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope  

 

Место испитивања: Сектор контроле квалитета, лабораторије за контролу квалитета воде-Хемијска 

лабораторија  (Крагујевац, Кошутњак, улица Гајева бб) и терен* 

Физичка, хемијска испитивања вода 

Р. 

Б. 

Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења/ 

лимит детекције/ 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво)  

Референтни 

документ 

1. Вода  

Вода за пиће 

*Одређивање резидуалног 

хлора, укупни и слободни 

(колориметрија) 

 (0,2-1,2) mg/l 
ELT.099  

метода P-V-18/В  

 
Вода за пиће, 

Површинска  вода, 

Подземна вода 

Одређивање боје са Hellige-

овим компаратором 

(колориметрија) 

(5-150) Co-Pt 

скале 

ELT.099  

метода P-IV-5/B 

  Одређивање мутноће 

нефелометријски према 

стандардном формазинском 

полимеру (турбудиметрија) 

(0,05-200) NTU 
ELT.099  

метода P-IV-4/B 

  
Одређивање електролитичке 

проводљивости 

(кондуктометрија)  

5,0 µS/cm – 19,99 

mS/cm 

ELT.099  

метода P-IV-11 

  

*Одређивање температуре  (1,1-100,0) оC 
ELT.099  

метода P-IV-1 
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Место испитивања: Сектор контроле квалитета, лабораторије за контролу квалитета воде-Хемијска 

лабораторија  (Крагујевац, Кошутњак, улица Гајева бб) 

Физичка, хемијска испитивања вода 

Р. 

Б. 

Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења/ 

лимит детекције/ 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво)  

Референтни 

документ 

1. 
Вода  

 

Вода за пиће, 

Површинска  вода, 

Подземна вода 

Одређивање алуминијума  

(спектрофотометрија) 
(0,02-0,50) mg/l 

ELT.099  

метода P-V-1/В 

 Одређивање амонијака са 

Nesslerovim реагенсом (без 

дестилације) 

(спектрофотометрија) 

(0,05-2,50) mg/l 
ELT.099 

метода P-V-2/В 

 

 

Одређивање гвожђа  

(спектрофотометрија) 
(0,05-5,00) mg/l 

ELT.099  

метода P-V-17/С 

  
Одређивање мангана  

амонијум - персулфатом у 

киселој средини 

(спектрофотометрија)  

(0,025-2,000) mg/l М.035.01 

  Одређивање нитрата 

(UV- спектрофотометрија)  
(0,18-50,00) mg/l 

ELT.099  

метода P-V-31/C 

  Одређивање нитрита 

(спектрофотометрија) 
(0,010-0,200) mg/l 

ELT.099  

метода P-V-32/A 

  Одређивање рН вредности 

(електрохемија) 
(4,0-10,0) рН 

ELT.099  

метода P-IV-6/А 

  Одређивање укупног остатка 

после испарења на 105оС 

(гравиметрија)  

(10-3000) mg/l 
ELT.099  

метода P-IV-7 

  Одређивање потрошње 

калијум-перманганата 

(волуметрија)  

(1,0-237,0) mg/l 
ELT.099 

метода P-IV-9А 

  Одређивање кисеоника  

по Winkleru 

(волуметрија) 

(1,00-20,00) mg/l 
ELT.099  

метода P-IV-12/А 
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Место испитивања: Сектор контроле квалитета, лабораторије за контролу квалитета воде-Хемијска 

лабораторија  (Крагујевац, Кошутњак, улица Гајева бб) 

Физичка, хемијска испитивања вода 

Р. 

Б. 

Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења/ 

лимит детекције/ 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво)  

Референтни 

документ 

1. Вода  

 

Вода за пиће, 

Површинска  вода, 

Подземна вода 

(наставак) 

Одређивање хлорида 

(волуметрија) 
(2,0-300,0) mg/l 

ELT.099 

метода P-V-19/В 

 

Одређивање укупне тврдоће 

(волуметрија) 
(1-50) 0dH 

ELT.099  

метода P-V-22/А 

  
Одређивање калцијума 

(волуметрија) 
(1,0-400,0) mg/l 

ELT.099  

метода P-V-22/А 

  
Одређивање магнезијума  

(рачунски) 
(1,0-200,0) mg/l 

ELT.099  

метода P-V-22/А 

 

 

 

 

 

Место испитивања: Сектор контроле квалитета, лабораторије за контролу квалитета воде-

Микробиолошка лабораторија (Крагујевац, Кошутњак, улица Гајева бб) 

Микробиолошка испитивања вода 

Р. 

Б. 

Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења/ лимит 

детекције/ лимит 

квантификације 

(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода  

Вода за пиће  

Одређивање укупних 

колиформних  бактерија у 

води - MPN метода 

(квантитативна метода) 

 
ELT.099  

Метода 2.1  

 Одређивање колиформних 

бактерија фекалног порекла 

- MPN метода 

(квантитативна метода) 

 
ELT.099  

Метода 2.2 

  Одређивање укупног броја 

аеробних мезофилних 

бактерија   

(квантитативна метода) 

 
ELT.099  

Метода 1.1  



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-313 

08.11.2022. 

30.06.2022. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 4/0                   Датум: 15.06.2022.                                     Страна: 5/6 

Место испитивања: Сектор контроле квалитета, лабораторије за контролу квалитета воде-

Микробиолошка лабораторија (Крагујевац, Кошутњак, улица Гајева бб) 

Микробиолошка испитивања вода 

Р. 

Б. 

Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења/ лимит 

детекције/ лимит 

квантификације 

(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода  

Вода за пиће 

(наставак) 

Доказивање стрептокока 

фекалног порекла 

(квалитативна метода) 

 
ELT.099  

Метода 3.1  

  Доказивање Proteus врста у 

води (квалитативна метода) 
 

ELT.099  

Метода 4.1  

  Доказивање Pseudomonas  

aeruginosa (квалитативна 

метода) 

 
ELT.099  

Метода 6.1 

 Површинска вода 

Подземна вода 
Одређивање укупних 

колиформних  бактерија у 

води - MPN метода 

(квантитативна метода) 

 
ELT.100 

Метода 2.1 

  Одређивање колиформних 

бактерија фекалног порекла 

- MPN метода 

(квантитативна метода) 

 

ELT.100 

Метода 2.2 

 

  Одређивање укупног броја 

аеробних мезофилних 

бактерија   

(квантитативна метода) 

 
ELT.100 

Метода 1.1 

  Доказивање стрептокока 

фекалног порекла 

(квалитативна метода) 

 
ELT.100 

Метода 3.1 

 Доказивање Proteus врста у 

води (квалитативна метода) 
 

ELT.100 

Метода 4.1 

  Доказивање Pseudomonas  

aeruginosa (квалитативна 

метода) 

 
ELT.100 

Метода 6.1 
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Легенда:  

Референтни документ Референца / назив методе испитивања 

ELT.099  

Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни 

завод за здравствену заштиту, НИП „Привредни преглед”,  

Београд, 1990. 

ELT.100 

Стандардна метода за физичко-хемијско и бактериолошко испитивање воде, 

библиотека Савезни завод за здравствену заштиту, Београд 1961;  

Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни 

завод за здравствену заштиту, НИП „Привредни преглед”,  

Београд, 1990. 

М.035.01 

Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни 

завод за здравствену заштиту, НИП „Привредни преглед”,  

Београд, 1990., страна 422,  метода P-V-26/А модификована у делу 6.0 реагенси, 2.0-

опсег. 

 

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 01-313 

This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-313 

 

 

Акредитација важи до /  

Accreditation expiry date  
07.11.2026. 

 

 

 

 

ВД ДИРЕКТОРА 

 

 

мр Драган Пушара 


